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ОПТИМИЗАЦИЯ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ВОЙСКОВЫХ СРЕДСТВ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ КРИТЕРИЮ 
 
д.т.н., проф. В.Н. Чинков, А.Е. Мельниченко 
 
Показана целесообразность применения для отдельных ВСИТ второй 
стратегии эксплуатации ВСИТ – без их периодической поверки в течение 
всего срока службы ВСИТ и предложен экономический критерий для оп-
тимального выбора стратегии эксплуатации. 
 
Постановка проблемы. Эксплуатация средств измерительной тех-
ники (СИТ) связана с необходимостью их периодической поверки (калиб-
ровки) через установленные межповерочные интервалы (МПИ). С учетом 
принятой периодичности поверки Тмпи и затрат на ее проведение Сп, кото-
рые для различных типов СИТ составляют в среднем (10 – 20)% стоимо-
сти прибора, а также затрат на их ремонт Ср, суммарные за срок службы 
СИТ расходы СΣ становятся сравнимыми со стоимостью новых СИТ, а в 
ряде случаев и значительно превосходят ее [1]. Поэтому актуальной явля-
ется задача минимизации суммарных затрат СΣ при обеспечении заданно-
го (требуемого) уровня метрологической надежности Рмз СИТ. 
Анализ литературы. В нормативных и руководящих документах, а 
также многочисленной научно-технической литературе предполагается 
обязательное проведение поверок СИТ в процессе их эксплуатации         
[2 – 4]. При этом большинство научных публикаций, предлагающие раз-
личные методы корректировки МПИ СИТ основываются в первую оче-
редь на оптимизации различного рода технических показателей [5, 6]. 
Те же публикации, которые так или иначе учитывают экономический 
фактор, посвящены эксплуатации СИТ промышленных предприятий [7, 
8]. Такие СИТ, как правило, представляют собой большие группы, что 
дает возможность формировать необходимую статистику данных для 
экономической оптимизации данного производства. Что же касается 
эксплуатации войсковых СИТ (ВСИТ), то практически отсутствуют 
результаты каких-либо исследований, позволяющих оценить и на ос-
новании экономического критерия соответствующим образом оптими-
зировать эксплуатацию отдельных групп ВСИТ в зависимости от усло-
вий (особенностей) их эксплуатации.  
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Цель статьи состоит в исследовании возможности эксплуатации  
ВСИТ без проведения периодических поверок по экономическим критери-
ям, а также доказательства практической целесообразности использования 
двух стратегий эксплуатации ВСИТ в течение их срока службы Тсл: с пери-
одической поверкой, как принято в настоящее время (Тмпи < Тсл), и без пе-
риодической поверки в течение всего срока службы ВСИТ (Тмпи = Тсл). 
Постановка задачи сводится к обоснованию экономического кри-
терия, обеспечивающего оптимальный выбор одной из указанных выше 
стратегий эксплуатации ВСИТ по минимуму затрат при условии сохра-
нения заданного (требуемого) уровня метрологической надежности. 
Основная часть. Получим выражение для целевой функции (сум-
марных затрат) СΣ для более общей стратегией эксплуатации ВСИТ –       
с периодической поверкой. В качестве такой целевой функции СΣ рас-
смотрим приходящиеся на одно ВСИТ суммарные за срок службы Т сл 
затраты на приобретение Ссит, поверку Сп,  ремонт Ср, и затраты Соф на 
создание в местах эксплуатации обменного фонда для замены поверяе-
мых или ремонтируемых ВСИТ, т.е. 
СΣ = Ссит + Сп + Ср + Соф.                                  (1) 
Получим выражения для каждой из составляющих стоимости. 
Стоимость ВСИТ, в зависимости от заданной наработки на отказ Т0, 
представим соотношением 
ССИТ = αСа + (1– α)Са(Т0/Т0а)
n,                                  (2) 
где Са – стоимость ВСИТ-аналога; Т0а – его средняя наработка на отказ 
ВСИТ-аналога; α и n – постоянные величины для соответствующих 
групп приборов (0 < α < 1; n > 0). 
Остальные стоимости в (1) запишем в виде 
Сп = сп1(Тсл/Тмпи);  Ср = ср1(Тсл/Т0);  Соф = NофССИТ,              (3) 
где сп1, ср1 – удельная стоимость одной поверки и одного ремонта ВСИТ 
соответственно, включая зарплату поверителей, накладные расходы, со-
циальные отчисления, расходы на содержание ремонтно-поверочного 
оборудования и т.д.; Nоф – количество ВСИТ обменного фонда в расчете 
на одно эксплуатируемое ВСИТ данного типа: 
Nоф = (1 – Рэ)/Рэ,                                        (4) 
где Рэ – вероятность нахождения ВСИТ на месте эксплуатации в исправ-



















 ,                                   (5) 
где τп, τр – соответственно время поверки и ремонта ВСИТ с учетом 
времени на его транспортировку  туда и обратно; ĸи – коэффициент ис-
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пользования ВСИТ, представляющий собой относительное время 
нахождения ВСИТ во включенном состоянии (применение по назначе-
нию) за определенный календарный интервал времени. 
Для практических расчетов величины сп1 и ср1 в (3) целесообразно 
выразить через стоимость ВСИТ: 
сп1 = ĸпССИТ;    ср1 = ĸрССИТ,                                   (6) 
где ĸп, ĸр – коэффициенты, учитывающие долю затрат на поверку и ре-
монт ВСИТ в зависимости от их стоимости, обычно ĸп < ĸр. 
Показатель метрологической надежности ВСИТ определим как [9]  







где χ – коэффициент метрологических отказов, представляющий собой 
отношение среднего количества отказов, связанных с выходом метроло-
гических характеристик ВСИТ за установленные нормы, к общему числу 
отказов ВСИТ за определенный интервал времени (период эксплуатации). 
С учетом соотношений (2) – (6) выражение (1) для первой стратегии 
эксплуатации ВСИТ примет вид 
СΣ


































].                         (8) 
Анализ данного выражения показывает, что к числу неуправляемых 
переменных могут быть отнесены величины α, n, χ, ĸп, ĸр, зависящие 
только от типа ВСИТ. Значения Рм, ĸи определяются конкретными усло-
виями применения ВСИТ, а значения τп и τр характеризуют принятую 
систему организации поверки и ремонта ВСИТ. 
Целевую функцию для второй стратегии эксплуатации ВСИТ (без 
проведения периодической поверки) получим, полагая, что Сп = 0, а Соф 
уменьшится на ССИТ (τп /Тмпи). В этом случае для суммарных затрат на 
ВСИТ за срок службы получим: 
СΣ
(2) = [αСа + (1– α)(Т0/Т0а)
nСа][1 + 8760νĸр Тслĸи/Т0 + 720τрĸи)/Т0],  (9) 
где ν – коэффициент, учитывающий уменьшение затрат из-за снижения 
интенсивности поступления ВСИТ в ремонт в связи с повышением их 
безотказности. Таким образом, минимизация суммарных затрат СΣ на 
ВСИТ в течение срока службы Тсл может быть осуществлена за счет вы-
бора стратегии их эксплуатации и соответствующего уровня Т0, т.е. 
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min СΣ
(i)(Т0) при Рмі(Т0) ≥ Рмз, 
где i – индекс, определяющий вид стратегии: i = 1,2; СΣ
(1), СΣ
(2) вычис-
ляют по формулам (8), (9) соответственно. 
Ввиду того, что общее количество альтернативных стратегий экс-
плуатации ВСИТ известно, выбор наилучшей из них можно осуществить 
методом парного сравнения. 
В зависимости от вида ВСИТ (известны α, n, χ, ĸп, ĸр) и области 
применения СИТ (известны Рмз, ĸи ) для заданной системы эксплуатации 
(известны τп, τр ) определим затраты СΣ
(1). При этом значение указанных 
затрат вычисляется для такого значения Т01
*, которое обращало бы за-
траты СΣ в минимум. 
Оптимальное значение Т01
* находим из выражения: 
dСΣ
(1)/dТ0 = 0;                                           (10) 
Рм(Т0) ≥ Рмз.                                            (11) 
Решение (10) относительно переменной Т0, удовлетворяющее усло-
вию (11) может быть получено традиционными методами после под-
ставки в СΣ
(1) вместо Рм значение Рмз. 




(2) < 1. 
Если данное условие выполняется, то выгоднее заказывать ВСИТ с 
уровнем безотказности Т01
* и применять стратегию эксплуатации с пе-
риодической поверкой через интервалы времени, длительность которых 
определяется по формуле: 
Тмпи1 = (1 – Рмз)Т01
*/(8760ĸиχ).                            (12) 
В противоположном случае следует периодическую поверку не 
проводить, а заказывать ВСИТ со средним временем наработки на отказ: 
Т02 = 8760Тслĸиχ/(1 – Рм). 
Более детальный анализ показывает, что для сложных дорогостоя-
щих электронных приборов (n = 1…1,2; ĸn = 0,1; ĸр = 0,2), используемых 
для настройки, наладки и обслуживания технологического оборудования 
(ĸи = 0,04 – 0,1), целесообразнее применять стратегию с периодической 
поверкой ВСИТ. В то же время эксплуатируемые с такой же интенсив-
ностью, как и контролируемые объекты, ВСИТ экономически выгоднее 
не подвергать периодической поверке. 
В целом, для однотипных или аналогичных по схемно-конструктив-
ному исполнению и характеру эксплуатации ВСИТ, стратегия без периоди-
ческой поверки становится предпочтительнее по мере уменьшения стоимо-
сти этих ВСИТ, а также снижения требований к уровню их метрологиче-
ской надежности и увеличению интенсивности использования. 
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Выводы. В статье показана целесообразность применения для от-
дельных ВСИТ второй стратегии эксплуатации ВСИТ – без их периоди-
ческой поверки в течение всего срока службы ВСИТ и предложен эко-
номический критерий для оптимального выбора стратегии эксплуатации. 
Перспективы дальнейших исследований в данной области состоят 
в развитии полученных результатов и конкретизации их для отдельных 
видов (групп) ВСИТ в практике метрологического обслуживания слож-
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